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Prodia Diagnostic Line
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COVID-19 Ag
RAPID DIAGNOSTIC TEST (NASAL) PANDUAN CARA PAKAI

Masukkan swab 1-2 cm
Putar swab 5 kali selama
total 10-15 detik
Ulangi pada lubang hidung
sisi lainnya

EKSTRAKSI SPESIMEN PENGERJAANTES2 3
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Tekan &
teteskan
4 tetes

15-30
min

Aduk dengan
menempelkan ke dinding

tabung >5 putaran

Tekan, peras,
dan patahkan

swab

Pasang erat
kepala tabung
ekstraksi

1 2 3

Letakkan alat tes
di permukaan
datar & bersih

1

Baca hasil di
menit ke-15
hingga 30.

3
Buka tutup penetes,
tekan & teteskan
ekstrak spesimen
secara vertikal
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BACA PETUNJUK PENGGUNAAN SEBELUM MELAKUKAN TES!! !

SWAB NASAL

5 kali

1-2 cm

Nasal
Anterior


